Instrucciones de uso

MIRUS™ Controller

Version del software 2.01.01



Responsabilidad del usuario

Este producto funcionard de conformidad con la descripcién del mismo contenida en estas
instrucciones de uso y las etiquetas y / o insertos correspondientes, cuando se ensamble,
opere, mantenga y repare de acuerdo con las instrucciones provistas.

Este producto debe ser revisado periddicamente. Un producto defectuoso no debe ser usado.
Las piezas rotas, faltantes, claramente gastadas, distorsionadas o contaminadas deben
reemplazarse inmediatamente.

Si es necesario repararlo o reemplazarlo, contacte a su organizacion de servicio y devuelva
el dispositivo defectuoso a TIM para su reparacion.

Este producto o cualquiera de sus partes no debe repararse de ninguna otra manera que no
sea de acuerdo con las instrucciones escritas proporcionadas por TIM.

El producto no debe alterarse sin la aprobacién previa por escrito de TIM

El usuario de este producto sera el Unico responsable de cualquier mal funcionamiento que
resulte del uso incorrecto, mantenimiento defectuoso, reparacion incorrecta, dafio o alteracion
por parte de alguien que no sea TIM.

El producto tiene un nimero de serie de unidad (XXXD12345) con légica codificada que indica

un codigo de grupo de productos (XXX), el afio de fabricacion (K = 2017, L = 2018 etc.) y un
numero de unidad secuencial para identificacion (12345).

[)
MI RUS a-(My son marcas comerciales de Technologie Institut Medizin GmbH (TIM).

Otras marcas o nombres de productos utilizados en este manual son marcas comerciales o
marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.
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1 Introduccién

1 Introduccidén

1.1 Uso previsto

El MIRUS Controller es parte del sistema MIRUS. Esta destinado a ser utilizado para la
aplicacion de agentesanest ®si cos vol 8til es a hurm@mbs

1.2 Finalidad prevista

El MIRUS Controller estad disefiado para funcionar solo en combinacion con el MIRUS
Reflector. Por razones de seguridad higiénica, la conexion del sistema MIRUS a un paciente
solo es posible a través del MIRUS Filter.

Nota: Para obtener més informacién sobre el MIRUS Reflector y el MIRUS Filter, consulte
la IFU del fabricante.

1.3 Contraindicaciones

No use el sistema MIRUS con

T
1

pacientes que requieren menos de 200 ml de volumen corriente.

pacientes que tienen una contraindicacién para la aplicaciébn de agentes
anestésicos volatiles.

pacientes que respiran solo espontaneamente sin un ventilador que asegure la
apnea en el modo de ventilacion.

jet o ventilacion de alta frecuencia.

fugas en los sistemas de las vias respiratorias del paciente, como la mascara
facial o los sistemas de casco.

filtros adicionales (HME/F) o tubos que aumentan significativamente el espacio
muerto.

humidificacion activa.

anestesia de bajo flujo.

1.4 Sistema MIRUS

El sistema MIRUS se compone de tres dispositivos:

1

MIRUS Controller (MC):

El dispositivo eléctrico que contiene el agente anestésico y controla la
administracién del agente.

MIRUS Reflector (MR):

El dispositivo de multiples pacientes conectado al MIRUS Controller, insertado en
el sistema de respiracion del paciente.

MIRUS Filter (MF):
El dispositivo de un solo paciente conectado al MIRUS Reflector, protege al
paciente y al sistema de respiracion..

IFU, MIRUS Controller, es, O.00
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1 Introduccién

1.4.1 MIRUS Controller

Luces de alarmas

Puerto de llenado

Park Bay

Conexion a la red de suministro

Receptaculo de interfaz

Boton Confirmar

Pantalla tactil

Puerto Fire wire. Salida de datos en serie para PDMS, etc.

O |00 | N[O || B~ |W[DN|PF

Puerto de llamada de enfermeria para transmitir alarmas de alta prioridad

=
o

Puerto LAN, se utiliza para fines de produccién y servicio y se desconecta durante
la aplicacion por razones de seguridad.

IFU, MIRUS Controller, es, O.00 7




1 Introduccién

1.4.2 Unidad de intercambiador

o

1 I I

MIRUS Filter MIRUS Reflector Conector d
(Dispositivo de (Dispositivo de
paciente individual) paciente multiple)

1.4.3 Device user interface

Pantalla tactil.

Opere el MIRUS Controller presionando los botones en la interfaz
grafica de usuario a través de la pantalla sensible al tacto.

Boton Confirmar.

Confirme las acciones realizadas en la pantalla tactil presionando
el botén Confirmar cuando parpadea en color anestésico en
5 segundos.

1.4.4 Codigo de color paralos diferentes agentes anestésicos volatiles (VA)

Color para Sevoflurane

Color par Desflurane

. Color para Isoflurane

8 IFU, MIRUS Controller, es, O.00



1 Introduccién

1.4.5 Elementos en pantalla tactil

p.ej. Pantalla de inicio: pantalla de funcionamiento estandar

07.03.2018
15:56:16

2 1O 32w °

Refle¢tor

" FifFe | 6
7
21
8
20
9
19 10
= ST 11
17
16 14 12
15 13

1 Simbolo de estado Pulmén. Animado cuando se detecta la respiracion del paciente.

Simbolo de estado Linea de vida. Animado cuando la entrega esta en progreso,
2 estacionario cuando la entrega esta en pausa. No visible cuando se detiene la
entrega.

Pantalla para valor et VA

Pantalla para valor et CO>

Boton de menu Inicio (pantalla de inicio para funcionamiento estandar)

Botén de menu Datos Paciente (genero, peso, tamafio, edad )

Boton de mend MAC Pilot (ajuste de la velocidad de lavado)
Boton de menl Monitoreo respiratorio (supervision de los datos espiratorios del
paciente)

Boton de menu Ajustes de alarma: cambiar los limites de ajuste de alarmas
(et CO, Min, et CO, Max, et VA Min, et VA Max, tiempo apnea, vol. alarma.)

0 | Njfo|jo b~ | W

10 | Boton de menu Configuraciones:

. Ficha Relleno (durante la operacion)

. Ficha Ajuste (idioma en pantalla, unidad CO,)

. Ficha Ajustes de hora (huso horario, hora y fecha)

IFU, MIRUS Controller, es, O.00 9



1 Introduccién

oy Ficha Servicio (informacién sobre las versiones HW y SW del MIRUS
-?- Controller, datos de contacto del fabricante)

11 Boton de mend Apagar (apagar el dispositivo)

12 | Boton Stop: detiene la aplicacion de VA

Boton MAC: muestra la unidad y el valor actualmente establecido, configurando el

13 | valor de MAC

14 Boton Pausa: para la aplicacion de VA

15 | Boton Arranque: arranca la aplicacion de VA

16 Simbolo de estado Prueba del sistema

La prueba del sistema e llevé a cabo con éxito.

Sin prueba. La prueba del sistema estéa invalidada.

Simbolo de estado Bateria: Alimentacion eléctrica por bateria (con indicador de

17 capacidad) o bateria estd en modo de carga (simbolo animado).

Simbolo de estado Suministro de red: el dispositivo es alimentado por el

18 suministro de red.

19 | Simbolo de estado Aplicacion de VA.

MAC pilot: MAC pilot activo i VA es aplicado
et (animado sincrénicamente a la linea de vida)

Sin VA: La aplicacién de VA no esta activa (detenida o pausada).

Simbolo de estado Depdsito de agente: nivel de liquido (en color del agente

20 .
anestésico).

21 | Gréfico Nivel de objetivo alcanzado: relacion Fi/Fe actual.

Simbolo de estado Reflector: tiempo restante de funcionamiento permitido (en

22 color del agente anestésico).

Nota: Para obtener mas informacién sobre los simbolos adicionales, consulte esta IFU y la
Additional Information (Al) del MIRUS Controller capitulo 1.3.

1.5 Simbolos en el dispositivo

Nl 7 STK label (en Alemania):
2 TiM & Indica cuando se requiere la siguiente verificacion de seguridad
-, Nichste g de acuerdo con el § 6 Ordenanza del operador de dispositivos
0 médicos (MPBetreibV).
'l‘ECHNbLO(}VF‘I;STINS'I“IA"['U’I‘ Sel I 0 d € g arantia:
MEDIZLY OMBH La garantia esta anulada si el sello esté roto.

GENUINE! VOID LOSS OF WARRANTY!

Nota: Para obtener mas informacién sobre el equipo adicional, consulte la Additional
Information (Al) del MIRUS Controller capitulo 1.3.

10 IFU, MIRUS Controller, es, O.00




2 Seguridad

2 Seguridad

2.1 Instrucciones generales de seguridad
2.1.1 Operacion segura

Para garantizar el funcionamiento seguro del MIRUS Controller, use el sistema solo como
previsto. Los operadores deben estar familiarizados con estas instrucciones de uso (IFU)
antes de operar el sistema. Solo los operadores entrenados deben usar este sistema. Siempre
asegurese de cumplir con los requisitos de esta IFU y con los requisitos del gobierno local o
de otra autoridad.

2.1.2 Calificacion del usuario

El MIRUS Controller debe ser operado por o por orden de un médico. EI MIRUS Controller
solo debe ser operado por personal médico calificado para garantizar una intervencién
adecuada en caso de un mal funcionamiento del dispositivo.

2.1.3 Monitoreo

El MIRUS Controller esta equipado con funciones de supervision que ayudaran a observar la
situacion del dispositivo y, por lo tanto, serviran como cambios en los parametros.
Los cambios en los pardmetros pueden ser causados por:

cambios en el estado del paciente

cambios en la configuracion

fallas de ajuste y / 0 operacion

defectos y / 0 mal funcionamiento del dispositivo
cambios en la fuente de alimentacion

cambios en el suministro de anestésico

= =4 —a 4 -8 -1

Una alternativa para la sedacion del paciente deberia ser mantener la sedacion en caso de
un mal funcionamiento del dispositivo.

2.1.4 Suministro eléctrico

El MIRUS Controller esta disefiado para el suministro de CA con energia eléctrica a partir de
un voltaje de suministro de linea de 100 a 230 VCA + 10%, 50 a 60 Hz + 5%. Verifique que
el voltaje de suministro de linea de CA local coincida con el voltaje del dispositivo clasificado
en la placa de serie.

El MIRUS Controller esta equipado con una bateria interna de respaldo (bateria UPS) que
proporciona un tiempo definido de operacion con funcionalidad reducida ante la pérdida de la
red eléctrica durante la aplicacion (consulte el capitulo 10.1 Especificaciones generales). Esta
bateria de respaldo se encendera automaticamente, siempre que se pierda la fuente de
alimentacién. Un simbolo en la pantalla aparece para informar al usuario.

Nota: El dispositivo solo debe almacenarse con una bateria completamente cargada.

IFU, MIRUS Controller, es, O.00 11



2 Seguridad

2.1.5 Responsabilidad del fabricante

El fabricante no se responsabiliza por ningin cambio funcional del dispositivo, dafio o lesion
del paciente o del operador que sea causado por un uso incorrecto o por el incumplimiento de
las advertencias de seguridad que se proporcionan en estas instrucciones de uso.

El usuario o el propietario es responsable del correcto funcionamiento del sistema, si el
servicio es mantenido, mantenido o reparado por personal no autorizado.

El usuario o el propietario es responsable del correcto funcionamiento del sistema si el
dispositivo se utiliza incorrectamente o no se utiliza de acuerdo con las instrucciones que se
proporcionan en estas instrucciones de uso.

2.1.6 Caracteristicas de seguridad

Las siguientes caracteristicas de seguridad estan incorporadas en el MIRUS Conroller para
advertir al operador en caso de peligro para el paciente.

Alarmas de dispositivo

Control de Control para

Suministro de anestesia | depdsito interno vacio, falla de dosificacion

Energia eléctrica el suministro de linea falla, el suministro de la bateria falla
S_lstem_q de control del alarma de vigilancia, dispositivo inclinado

dispositivo

Control de interfaz oclusion o desconexion de la interfaz

Control del MIRUS tiempo de expiracion del MIRUS Reflector

Reflector

A PRECAUTION  EI control del MIRUS Reflector solo es vélido para una conexion
continua entre el conector de interfaz MIRUS y un MIRUS Controller
con alimentacion (conectado a CA).

Alarmas de paciente

Control de Control para

Anaesthetic concentration | et Sevo / et Iso/ et Des i bajo y alto

Concentracion CO; et CO21 bajoy alto

Apnea Alarma de apnea

12 IFU, MIRUS Controller, es, O.00



2 Seguridad

2.2 Simbolos de advertencia utilizados en la instucciones de uso

A
A\

Precaucion
No seguir este punto dara lugar a dafios en el dispositivo o el
sistema.

Advertencia
No seguir este punto provocara dafos al paciente o al usuario.

2.3 Seguridad del paciente

2.3.1 Monitoreo

A ADVERTENCIA Para la seguridad del paciente, siempre use la monitorizacion

cardiovascular del paciente durante el funcionamiento del sistema
MIRUS.

No use el sistema MIRUS para pacientes con respiracion
espontanea sin un modo de seguridad de ventilacion de reserva de
apnea.

Para la seguridad del paciente, realice siempre una prueba del
sistema antes de la operacion.

En el caso de una pantalla tactil que no funciona, siempre desactive
la administracion de anestésico desconectando el enchufe de la
interfaz del MIRUS Reflector.

Siempre configure los niveles de alarma para et VA y et CO, de
acuerdo con la aplicacion y el paciente.

2.3.2 Agentes anestésicos volatiles (VA)

A ADVERTENCIA El uso de cualquier otro agente anestésico volatil que no sea aquel

para el que esta diseflado su MIRUS Controller puede ocasionar
una sobredosis y lesiones graves al paciente.

Nunca use ninguna derivacién en el sistema de relleno con llave.
Esto puede provocar una sobredosis y lesiones graves al paciente.

No cambie el tipo de agente anestésico volatil mientras trata a un
paciente.

IFU, MIRUS Controller, es, O.00 13



2 Seguridad

2.3.3 Control de la dosis relevante para el paciente

A ADVERTENCIA Controle siempre la dosificacion del agente anestésico volatil

midiendo la concentracion relevante del agente espiratorio final
(et VA).

No entregue ningun agente anestésico volatil adicional a un sistema
de respiracion que esté conectado al sistema MIRUS.

2.3.4 Combinacion de ventiladores y el sistema MIRUS

A ADVERTENCIA Use el sistema MIRUS solo en combinacién con ventiladores

probados por TIM (consulte la lista de ventiladores compatibles).

El uso del sistema MIRUS con ventiladores que no estan de
acuerdo con ISO 80601-2-12 o ISO 80601-2-13 podria poner en
peligro al paciente.

No use el sistema MIRUS con ventiladores de chorro o ventiladores
de alta frecuencia.

No use el sistema MIRUS con casco o mascara de ventilaciéon
(NIV).

2.3.5 Disparo de ventiladores

A ADVERTENCIA Al colocar el sistema MIRUS en el sistema de respiracion del

paciente, asegurese de activar adecuadamente el ventilador y
reajuste el parametro de activacion, si es necesario.

2.3.6 Volumen corriente minimo

A ADVERTENCIA No use el sistema MIRUS en entornos de ventilacién que requieran

14

volumenes corrientes inspiratorios < 300 ml.

No use el sistema MIRUS con filtros de respiracion adicionales
(HME/F) en la pieza en Y 0 en la conexion del tubo.

No use tubos, etc. que aumenten significativamente el espacio
muerto.
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2.3.7 Aplicaciones MDI

2 Seguridad

A ADVERTENCIA Eluso de aplicaciones MDI con el sistema MIRUS puede ocasionar

una subdosis del paciente por un corto periodo de tiempo.

2.3.8 Resistencia de los componentes de la via aérea

A ADVERTENCIA Nunca use un sistema de humidificacion activo cuando opere el

sistema MIRUS. Esto puede provocar un aumento grave de la
resistencia de las vias respiratorias.

Cuando use el sistema MIRUS con una estacion de trabajo de
anestesia, nunca ajuste la configuracion de gas fresco a valores de
flujo bajo (<1.5 x MV). El proceso de absorcién de CO; en el circuito
de reinhalacion puede generar calor y humedad. Esto puede
provocar un aumento grave de la resistencia de las vias
respiratorias.

Siempre controle si hay un posible aumento en la resistencia de las
vias respiratorias.

2.4 Seguridad del usuario y otros pacientes

A ADVERTENCIA Trabajara con agentes anestésicos volatiles. Para protegerse y

2.5 Dispositivo

2.5.1 Accesorios

proteger a los demas, observe las instrucciones de seguridad del
fabricante del agente anestésico volatil para el manejo con agentes
anestésicos volatiles.

Desactive el suministro de agente anestésico volatil al desconectar
el sistema de respiracion del paciente para evitar la contaminacion
ambiental.

No use el sistema MIRUS en paralelo a la oxigenacién por
membrana extracorpdérea (ECMO) ni a la eliminacion extracorpérea
de diéxido de carbono (ECCOR).

A ADVERTENCIA Utilice unicamente accesorios aprobados por el fabricante del

MIRUS Controller o del accesorio.
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2 Seguridad

2.5.2 Posicionamiento

A ADVERTENCIA

Nunca use el MIRUS Controller cuando no esté en una posicion
horizontal.

Si el MIRUS Controller se ha caido, espere un minimo de
10 segundos para asegurarse de que no haya liquido en las vias
del gas antes de aplicar el agente anestésico.

Asegurese de que el MIRUS Controller esté siempre en una
posicion estable

2.5.3 Riesgo de peligro eléctrico

A PRECAUCION

2.5.4 Riesgo de fuego

A PRECAUCION

16

Use el cable de suministro de linea original incluido.

Asegurese de que el dispositivo no esté cubierto por ningun
material (por ejemplo, una cortina) durante la operacion. Esto puede
interferir con el sistema de refrigeracién del dispositivo.

Opere el sistema solo de acuerdo con la especificacion dada de
temperatura y humedad. En caso de que la temperatura del sistema
sea mayor o menor a la especificada, permita que el sistema se
estabilice en la temperatura de operacion especificada durante una
hora antes de la operacién.

No use el sistema MIRUS para el transporte intraclinico o interno.

No use el sistema MIRUS en un automévil de emergencia /
ambulancia.

No use el sistema MIRUS en un helicoptero o avién.

No utilice materiales como amonio, fenol o acetona para limpiar el
dispositivo.

No use el MIRUS Controller cuando exista duda sobre el
funcionamiento correcto de la toma de tierra eléctrica en el entorno
de instalacion.

No use el MIRUS Controller en presencia de anestésicos
inflamables.

IFU, MIRUS Controller, es, O.00



2 Seguridad

2.5.5 Compatibilidad electromagnética
A PRECAUCION  No use el sistema MIRUS en presencia de un sistema de MRI.

ADVERTENCIA EIl uso de otros equipos eléctricos, p. €j. el cable de suministro de
linea puede causar una mayor emision de EM o puede debilitar la
inmunidad del dispositivo. Esto puede causar un riesgo para el
paciente.

El uso de otro equipo eléctrico en o cerca de este sistema puede
causar interferencia. Verifique el funcionamiento normal del equipo
en su configuracion antes de conectar un paciente.

2.6 Riesgo residual i Modo a prueba de fallas

Durante su operacion, el MIRUS Controller es monitoreado por un sistema de seguridad
separado. En caso de falla, el sistema de seguridad cambia el dispositivo a un modo a prueba
de fallas, que es seguro para el paciente. Durante el modo a prueba de fallas, no se administra
anestesia al paciente.

Modo seguro significa: [ I
1 la pantalla est4 en blanco

1 no se administra ningln agente
anestésico volatil

1 las luces de alarma parpadean en
rojo

1 el botén confirmar parpadea en rojo

1 sonido de alarma audible

Para silenciar la alarma sonora, presione el botén Confirmar durante al menos 4 segundos. El
MIRUS Controller ahora apaga los LED rojos parpadeantes y detiene el sonido de la alarma.
Para apagar el modo a prueba de fallas, desconecte el suministro de red y presione el boton
Confirmar de nuevo durante al menos 4 segundos. Los LED rojos ahora se apagan.

Para reiniciar el MIRUS Controller después de un modo a prueba de fallas
1 espera por 5 segundos,
1 reconecte el suministro de CA,
1 vuelva a comenzar presionando el botén Confirmar (inicio habitual).
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3 Preparacion

3 Preparacion

3.1 Limpieza antes del primer uso

El MIRUS Controller no viene esterilizado; el dispositivo debe ser completamente limpiado por
el usuario antes de ser utilizado clinicamente por primera vez.

Consulte el capitulo 6.2 Limpieza para obtener mas informacion.

3.2 Conexion alared de suministro

Enchufe el cable de alimentacion en la h\
entrada del lado derecho del Controller.
Conéctelo a la fuente de CA.

100 a 230 Vac * 10%, 50 a 60 Hz + 5%. | g

A Las luces de alarma se encienden en
verde.
(luces pulsadas = carga de la bateria)

A El Controller se calienta.
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3.3 Conexion al MIRUS Reflector

Retire el MIRUS Reflector con el conector
de interfaz de su embalaje.

Nota: Para obtener mas informacion,
consulte las instrucciones del
fabricante.

3 Preparacion

Retire el enchufe del receptaculo del
conector de interfaz.

Levante la gapa del Park Bay.

Coloque el Reflector.

Inserte el enchufe de la interfaz en el
receptaculo del enchufe.

A Listo para encender.

IFU, MIRUS Controller, es, O.00
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3 Preparacion

3.4 Encendido

Presione el botén Confirmar.

A Sonido de puesta en marcha.

A Las luces de alarma parpadean en
secuencia roja, amarilla y verde para
control visual.

A Test del modo a prueba de fallas.
El botén Confirmar y las luces de alarma
parpadean en rojo durante aprox.
3 segundos. Se escucha el sonido de
alarma de panico.

A Pantallainicial

‘ |

. ;
h

A Prueba de encendido y prueba del
sistema.

Si ocurre un problema o un error, siga las
instrucciones en la pantalla.

Consulte el capitulo 7.2 Mensajes vy
mensajes de error para obtener mas
informacion.

20

Un momento por favor...
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A Aviso de seguridad

Presione OK para confirmar.

3 Preparacion

Presione el botén Confirmar.

MIRUS

A Modo de llamada

A EIl Controller esta listo para usar.

Para continuar, presione uno de los botones de menu a la derecha:

9 Inicio (modo estandar)
(consulte el capitulo 3.7)
1 Datos del paciente: género, edad, tamafio, peso
(consulte el capitulo 3.8)
1 MAC pilot: Cambie la velocidad de lavado
(consulte el capitulo 3.9)
9 Monitoreo respiratorio
(consulte el capitulo 4.2)
9 Configuracion de alarma: cambia los valores de los limites de alarma
(consulte el capitulo 3.10)

1 Configuraciones y relleno: configuracion lenguaje pantalla, unidad CO, huso horario,

fecha,hora. Relleno durante la opracion.
(consulte el capitulo 3.11)

1 Apagar
(consulte el capitulo 5)

IFU, MIRUS Controller, es, O.00
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3 Preparacion

3.5 Relleno durante la secuencia de arranque

Si el nivel de volumen del liquido en el depdésito es inferior a 75 ml, el MIRUS Controller debera
rellenarse antes de la prueba del sistema. Espere a que se complete una solicitud (mensaje
en la pantalla) y siga las instrucciones.

Nota: Para obtener mas informacién sobre el adaptador de la botella, consulte las
instrucciones del fabricante.

A PRECAUCION

PRECAUCION

> B

PRECAUCION

A ADVERTENCIA

A ADVERTENCIA
A ADVERTENCIA

Ejecutar

A PRECAUCION

No intente
manualmente,
seriamente.

Presione el botén de la aleta de puerto de
llenado para abrir la tapa del puerto de
llenado o presione el boton Apagar para

apagar el dispositivo.

Solo el adaptador de botella adecuado coincidird con el MIRUS
Controller.

No fuerce un adaptador inadecuado en el puerto de llenado.

Verifique dos veces el color del adaptador de la botella, llene el
color del collar del puerto y el color de la botella del agente para que
coincida con el agente anestésico volatil especifico antes del
llenado.

No presione la valvula del puerto de llenado manualmente hacia
abajo en ningin momento. Esto dara como resultado la presiéony la
liberacion de vapor.

Retire lentamente la botella del puerto de llenado para reducir la
presion de vapor y evitar la contaminacion ambiental.

Evite derramar un agente anestésico volatil durante el proceso de
llenado para evitar la contaminacién ambiental.

MIRUS™Controller

abrir la  solapa

El depésito del agente esta vacio

pod ria daﬁarse Para continuar, rellene el equipo.

Confirme para abrir el puerto de llenado.

22
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A El botén para la aleta de puerto de
llenado es gris claro.

3 Preparacion

MIRUS™

El depésito del agente esta vacio
Para continuar, rellene el equipo.

Confirme para abrir el puerto de llenado

Presione el botén Confirmar.

A La aleta de puerto de llenado se abre
automaticamente.

A Solicitud de llenado.

iGracias!
Comience el proceso de llenado.

39 ml VA lleno

Relleno:

1 Inserte la botella con el adaptador
conectado verticalmente en el
puerto de llenado.

91 Presione la botella en el puerto de
llenado suavemente hasta que
sienta un tope mecéanico (las
valvulas accionadas por resorte se
abren).

A El embalse esta lleno.

Nota: El dispositivo no puede ser llenado
en exceso.

IFU, MIRUS Controller, es, O.00
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3 Preparacion

Nivel méaximo alcanzado.

Por favor cierre el puerto de llenado.

A Max. nivel alcanzado.

Retire la botella.

Cierre la aleta de puerto de llenado. ¢ j
A El Controller continda la secuencia de L_,F_i
inicio. =

3.6 Anomalias en la secuencia de arranque

En casos raros, puede conducir a una anomalia en la secuencia de arranque.

MIRUS

Para reiniciar MIRUS Controller

9 desconecte el suministro de CA, )
Lo siento. Un problema ha sido detectado.
ﬂ espere 5 Segu ndos (Iuces ve rdes El equipo no puede ser operado.
apagadas)
.. Por favor, retire el suministro de CAy

ﬂ reconecte el suministro de CA1 espere hasta que todas las luces del equipo

... . , se apaguen. Luego reconecte al suministro
ﬂ reinicie pres|0nand0 el boton de AC y reinicie el dispositivo.

Confirmar (inicio habitual).
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3 Preparacion

3.7 Cambio al modo de operacion

Presione el botén de menu Inicio.

A Pantalla de inicio

valor MAC preestablecido, p. SEVO
MAC40=0.5= 0.9 Vol%

Consulte el capitulo 8.1 Ajustes de alarma
y valores predeterminados de la aplicacion
para obtener mas informacién sobre I1ISO y
DES.

3.8 Cambio de los datos del paciente

Presione el boton de menu Datos del et Sevo: 0.0 wn et CO:: 0w

paciente.
e

Nota: El cambio de datos del paciente
también es posible durante la
aplicacion VA.

A Datos del paciente
preestablecido:

género: masculino
edad: 40 afios
tamano: 180 cm
peso: 80 kg

= =4 =4 =
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3 Preparacion

3.8.1 Cambio de género

Presione el boton para el género
seleccionado.

A El boton para el género seleccionado es
gris claro.

Presione el botén Confirmar para verificar el
cambio.

A Cambio completado.
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3.8.2 Cambio de edad, tamafio, peso

Presione el botdn para el parametro que se
va a cambiar, p.ej. edad.

3 Preparacion

A El botén para el parametro seleccionado
es gris claro.

A Las teclas de flecha estan activadas.

Use las teclas de flecha para cambiar el
parametro.

Presione el botén Confirmar.

A Cambio completado.

IFU, MIRUS Controller, es, O.00
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3 Preparacion

3.9 Cambio de lavelocidad de lavado

FilFe

. . . . , , L
Presione el boton de menu MAC pilot. - "

Nota: También es posible cambiar la
velocidad de lavado durante la
aplicacion de VA.

A MAC pilot
Velocidad de lavado preestablecida:
9 conejo = medio

Otras opciones:
i tortuga = lento
1 guepardo = rapido

Consulte el capitulo 8.2 Especificacion de
los pardmetros de la rapidez de induccién
para obtener méas informacion.

Presione el botdn para la velocidad de
lavado seleccionada.

A El botén para la velocidad de lavado
seleccionada es gris claro.

Presione el botén Confirmar.

A Cambio completado.
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3.10 Cambio de ajustes de alarma

Presione el boton de menu Configuracion
de alarma.

Nota: También es posible cambiar la
configuracion de la alarma durante
la aplicacion de VA.

3 Preparacion

et Sevo: 0.0 v @et COz 0 mmig ‘|

FilFe

A Ajustes de alarma
limites de alarma preestablecidos para
SEVO:

et CO2 min = 20 mmHg
et CO, max =40 mmHg
et SEVO min = 0.5 Vol%
et SEVO max = 2.5 Vol%
Tiempo apnea = 60 sec
Vol. Alarma = 100 %

=A =4 =8 -4 -89

Consulte el capitulo 10.2.2 Ajustes de
alarma para obtener informacion sobre 1ISO
y DES.

Presione el bot6n para el parAmetro que se
va a cambiar, p.ej. et CO, max.

A El botdn para el parametro seleccionado
es gris claro.

A Las teclas de flecha estan activadas.

Use las teclas de flecha para cambiar el
parametro.

IFU, MIRUS Controller, es, O.00
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3 Preparacion

Presionar el botén Confirmar.

A Cambio completado.

3.11 Relleno y configuraciones adicionales

Presione el boton de menu Pantallas de A

configuracion. = | 2

Nota: También es posible cambiar la
configuracién de la alarma durante
la aplicacion de VA.

A Opciones
1" ficha: pantalla relleno
2a ficha:ajuste lenguaje, unidad CO-
3 ficha:ajuste huso horario, fecha, hora
4a ficha:pantalla servicio
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3.11.1 Relleno durante la operacién

Ficha Relleno
Deposito relleno VA.

Nota: Relleno es también posible durante
la aplicacion de VA.

3 Preparacion

Nota: Durante la aplicacion de VA, la entrega de VA se mantiene durante el proceso de

llenado, siempre que la presion interna sea suficiente.

A ADVERTENCIA Siempre controle la concentracion et VA del paciente durante el

llenado, ya que podria disminuir.

Nota Observe las advertencias en los capitulos 3.5 Relleno durante la secuencia de

arranque.

A PRECAUTION

No intente abrir la solapa
manualmente, podria  dafarse
seriamente.

Presione el botbn aleta de puerto
llenadoaado.

A El boton aleta de puerto de llenado es
gris claro.

Siga las instrucciones en pantalla.

Presione el botén Confirmar.

A La aleta de puerto de llenado abre
automaticamente.

IFU, MIRUS Controller, es, O.00
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